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WSZYSCY

dotyczy: odpowiedzi na pytania do tresci zaproszenia do skiadania ofert na sukcesywna
dostawe drobnego sprzetu  Iaboratoryinegao na  polrzeby  Pracowni  Anatomo
Histopatologiczne].

W odpowiedzi na zapytania uprzejmie wyjasniam, co nastepuje:

Dotyczy pakietu nr 1

1, Zwracamy si¢ ¢ proshg o dopuszczenie szkietek o wymiarach 75x26x1 mm speiniajacych
pozostale wymagania Zamawiajacegao
Odp.: Nie dopuszcza sie.

2. Zwracamy sig z wnioskiem o potwierdzenie czy Zamawiajacy wymaga aby pojemnilki o
pojemnoscl od 250 ml do 3500 mi byly wyposazone w przytwierdzana na state etykiete
{etykieta malowana na pojemniku lub wklgjana na state technika IML) zawierajaca oznakowania
zgadne z wymogiem okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymangan

zasadniczych oraz procedur aceny sgodnoscl wyrohaw medycznych do diagnostykl in vitre, w
szczegainosci etykiete ¢ modliwosciq opisu danyeh pacjenta oraz posiadajace oznaczenia o
zagroZeniach chemicenych | hiologicenych?

Odp.: Zgodnie z modyfikacjq tresci opisu przedmiotu zaméwienia (zat. nr 1 do
zaproszenia - kalkulacja cenowa do oferty pakiet nr 1).

3. Cay Zamawiajqoy wymaga podania w formularzu cenowym oraz na etykiecie pojemnika numeru
ientyfikujgcego produkt ktorym moze by numer katalogowy stuzacy pelne) identyfikacy
produktu w mysl Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagan zasadniczych araz
procedur eceny zgodnosc wyrobdw medycznych do diagnostyk: in vitra ?

Odp.: Zgodnie z modyfikacja tresci opisu przedmiotu zamowienia (zal. nr 1 do
zaproszenia - kalkulacja cenowa do oferty pakiet nr 1),

4. Zwracam sig 2 wnioskiem o razszerzenie katalogu przedlozenia przez Wykonawcdw probek dla
pakietu nr 1 po jedne] setuce ¢ najorgscic} W2ywanych pojemnosel ¢ 500 ml, 1000 ml, 3 000 ml
w celu potwierdzenie czy oferowane dostawy potwlerdzaja wymagania okreslone przez
Zamawiajaceqo? Powyzsze podyktowane jest faktem, ze Zamawiajacy oraz Wykonawoy nie
bizdg mogli zweryfilkowad pojemnoscl oferowanych pojemmikéw z tresci oferty omawiangj firmy.
Brak wskazania w nazwle handiowej pojemnosci w polaczeniu z informacjq o braku stosowania
numery katalegowego skutkuje brakiem pordwnania wszystkich ofert na tych samych
konkurencyinych zasadach.

Odp.: Zamawiajacy wymaga w kol. 9 kalkulacji cenowej do oferty opisu oferowanych
produktow w tym m.in. pojemnosci oferowanych pojemnikow, nazwe producenta | nr
katalogu. Nie wymaga sie prabek.

5. Zwracam sle z wnioskiem o potwierdzenie: czy Zamawiajacy wymaga podania w formularzu
cenowym przy nazwie handlowe] pojemnosci oferowanych pojemnikdw?

Odp.: Zamawiajacy wymaga w kol. 9 kalkulacji cenowej do oferty opisu oferowanych
produktdow w tym m.in. pojemnosci oferowanych pojemnikéw, nazwe producenta i nr
katalogu.

6. Prosimy Zamawlajgcego o potwierdzenie, iz wymaga aby wszystkie zaoferawane pojemniki
posiadaty na state przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokie] jakosci etykiety
chemeodporne) lub nadruk lub oznakowania w postaci techniki IML) Zgodnie ¢ najnowszym
rozporzgdzeniem Ministerstwa Zdrowia "W sprawie standardow organizacyjnych opieki
zdrowoitnej w dziedzinie patomorfologii” wymaga sie aby "material pobrany do
badania umieszczony zostal w pojemniku oznaczanym w spasaeh umozZlwiajacy
identyfikacie pacjenta albo zwlok, od kidrych zostal pobrany”. Iednoczesnie
Rorporzadzenie wskazuje 1z: "Pozostaly po wykonaniu bloczkdw parafinowych material
tkankowy przechowuje sie przez okres co najmniej 28 dni od dnia wstalenia



rozpoznania patomorfologicznego, w tym w wyniku badania posmiertnego. Po
uplywie tego okresu material thankowy jest poddawany utylizacfi zgodnie =z
przepisami dotyczacymi postepowania z odpadami medycznymi." Oznacza to, iz
pojemnik w ktorym materiat jest przechowywany powlinien byé wysokie] jakosci a oznakowanle
materiatu musi pozwalaté na jednoznaczne zweryfikowanie pacienta od ktérego pochodzr
Etykieta chemoodporna lub oznakowanie w postaci nadruku lub techmiki 1ML uniemozliwia
przypadkowe zamazanie napisu poprzez kontakt z tuszem jak dzieje sie w przypadku zwykle)
etykietki papierowej z drukarki, { takie pojemniki réwniez sg dostepne na rynku) Pragniemy
réwniez zwrdcié uwage, 1z zgodnie z tym samym rozporzadzeniem; wymagane sq “procedury
dotyczgce: transportu materialu do zakfadu patomorfologii, zakladu alho pracowni
cytomoetrii przeplywowej i postepowania w przypadhku uszkodzenia pojemnikéw lub
opakowan zbiorczych podczas transportu, zgodnie z norma PN-EN ISO/IEC 17020" w
Zwigzku z czym pajemniki powinny rowniez spetniac wszystkie kryteria mogace podlegad ocenie
podczas inspekcji w bym oznakowanie w czasle transporty, na co posrednic wskazuje powyisza
norma  okreslajaca wymagania  dotyczace  dziatania  réznych  rodzajdow  jednostek
precprowadzajacych Inspekcie. Zatem Zwracamy sle do zamawiajacege o potwierdzene 1z
oferowane pojemniki muszg bezwzglednie posiadad na stale przytwierdzone oznakowanie np. w
postacl: wysokie] jakosci etykiety chemoodporne) lub nadruku lub ocznakowania w postaci
techniki IML) wraz ze informacjami dotyczacymi transportu materiaty w formalinie). W
preypadiku braku pozytywne] odpowiedzi prasimy o wskazanie powodu, oraz okreslenio ceym
kieruje sie Zamawiajacy w stosowaniu  produktow, ktdre nie s3  dostosowane  do
specjalistycznego zastosowania jakim jest diagnostyka materialy onkologiceneqga,

Odp.: Zgodnie z modyfikacjg tresci opisu przedmiotu zamowienia. (zal. nr 1 do
zaproszenia - kalkulacja cenowa do oferty pakiet nr 1).

Dutvczy pakietu nr 2:

Cey Zamawiajqry wymanga ostrzy do  mikrotomu
marsdezenia | sciggania wycinka?

Odp.: Tak.

Czy Zamawiajacy dokona oceny parametréw jakosclowych rédwniez na podstawie skionnosci
ostrzy mikrotomowych do powodowania marszczenia | $ciggania Krojonego wycinka?

Odp.: Tak.

Czy Zamawiajacy dopusci ostrza do mikrotomu o kacie ostrza 34 stapni?

Odp.: Nie.

 ktérych uzytkowanie nie powoduje

Dotyczy pakietu nr 3 :

1.

=
=

Czy Zamawiajacy w pozycjl nr 1 dopusc do zaoferowania kasetki 2z obworami prostokiatnymi o
wymiarach 1 x 5 mm? Pozostale wymagania porostajq spebnione. Dla potwierdzenia
wykonawca moze przediozyc prabke.

Odp.: Nie.

Czy Zamawiajacy w pozycli nr 2 dopusc do zaoferowanmia kasetki z dwiema wewnelrenymi

komoraml w kolorze biatym? Pozostate wymagania pozostaja spetnione,
Odp.: Nie.

Poz.1) Czy Zamawiajacy dopusci kasetki z otworami o wymiarach 1,6x1,6 mm spelniajace
pozostate parametry SIWZ?Y
QOdp.: Nie,

Paz. 1) Cry Zamawiajacy dopuscl kasetki z otworaml o wymiarach 1x5 mm spetniajace
pozostate parametry SIWZ? Kasetki w minimum 19 kelorach
Odp.: Nie.

Poz.d) Czy Zamawiajacy oceekuje kasctek z zamknigdem na zawlasie spetnlajacych pozostate
parametry SIWZ?
Odp.: Mie.

Dotyczy pakietu nr 4:

1.

2

poz.1l) Czy Zamawiajacy oczekuje szkielek podstawewych z super bialego szkla sodowe-
wapnlowego, ¢ niskiej zawartosci tlenku zelaza, o skiadzie: Si0: 72,2%, MgO 4,3%, Nay0
14,3%, AlaDy 1,2%, K:0 1,2%), Fe:0: 0,03%, Cal 6,4%, S0s 0,3% 7

Odp.: Zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia w zaproszeniu do skladania ofert.
(zaf. nr 1 do zaproszenia - kalkulacja cenowa do oferty pakiet nr 4).

poz.d) Czy ze wzgledu na to, Ze opisane w te] pozyc)l wiasciwosc charakteryzuja szkietka
podstawowe, prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiajacy oczekuje szkietek nakrywkowych ze



szkia boro-silikatowego D 263 M o skladzie chemicznym: dwutlenek krzemu (SiD2) - 64,1%,
tlenek boru (B203) - 8,4%,; tlenek glinu (AIZ03) - 4,2%, tlenek sodu (Na20) - 6,4%, tenok
patasu (K20) - 6,9%, tlenek cynku (£n0) - 5,9%, tlenek tytanu (TI02) - 4,0%, tlenek
antymonu {Sb203) - 0,1% | klasie grubosci #1,57

Odp.: Zgodnie z modyfikacjg tresci opisu przedmiotu zamowienia. (zal. nr 1 do
zaproszenia - kalkulacja cenowa do oferty pakiet nr 4).

3. Poz. 3) Czy ze wegledu na to, e opisane w te] pozyeli whasciwoscl charakteryzuja szkielka
podstawowe, prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiajacy oczekuje szkislek nakrywkowych ze
szkia boro-sillkatoweago D 263 M o skiadzie chemicznym: dwutlenek krzemu (5102) - 64,1%,
tlenek boru (B203) - 8,4%, tlenek glinu (Al203) - 4,2%, tlenek sodu (Na20) - 6,4%, lenek
potasu (K20) - 5,9%, tlenek cynku (Zn0) - 5,9%, tlenek tytanu (TIO2) - 4,0%, Lllenek
antymonu (5b203) - U, 1% | klasie grubosci # 17
Odp.: Zgodnie z modyfikacjg tresci opisu przedmiotu zamowienia. (zal. nr 1 do
zaproszenia - kalkulacja cenowa do oferty pakiet nr 4).

Dotyczy pakietu nr 5:

1. Lzy Zamawiajacy oczekuje szkietek podstawowych 7 super biatego szkla sodowo-wapniowegqo,
o niskie] zawartosci tenku selaza, o skitadzie: Si0; 72,20%, MgO 4,30, Na,O 14,3%, ALO,
1,2%s, K20 1,2%, Feg(0s 0,03%, Cal 6,4%, S05 0,3% ?

Odp.: Zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia w zaproszeniu do skladania ofert.
(zal. nr 1 do zaproszenia - kalkulacja cenowa do oferty pakiet nr 5).

Dutv::zy pakiet 7 :
Czy Zamawiajgcy w pozycjl nr 2 dopusc do raoferowania medium o lepkoscl 450-500e5t7
Fozostale wymagania sostajq spetnione
Odp.: Nie

2. Cay Zamawiajacy w pozycii nr 2 dopuscl do zaoferowania parafine o temp, toprienia 56-58 st
C? Parostale wymangania zostaja spetnlone.
Odp.: Tak

3. Czy Zamawialacy w pozycli nr 4 dopusci do zaoferowania spray w opakowaniu 150 ml »
przeliczenlem llosci, tj. 63 opakowania po 150 ml. Tak opisany produkt wskazuje na jednego
wykonawece uniemozliwiajac dzialanie w warunkach konkurencyjnych oferentom mogacym
przedstawi¢ produkt tozsamy badz lepszy lecz konfekcjonowany w inny sposab.
Odp.: Nie
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