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WSZYSCY

dotyczy: odpowiedzi na pytania dotyczqece trescl zaproszenia do skiadanfa ofert na
drierFawe analizatora | sukcesywnd dostawe odezynntkaw do wykonywania badan 7

zakresu koagulologil na potrzeby Szpitala Specjalistyczriego Choréb Pluc ,Odrodzenje”
W ZHRODATETT,

W odpowledzl na zapytania uprzejmie wyjasniam, co nastepuje:

Pytanie 1

Cry Zamawiajacy dopusci analizator wykonujaoy pomiary meloda: czas wykrzepiania (na
zasadzie optycznej), immunologia, kolorymetria? Uzasadnienie: Pomiar na zasadzie
optycznej jest to metoda powszechnie stosowana przez wielu producentéw anallzatordw
koagulologicznych, posiada rowniez zalete w porownaniu do metody na zasadzie
mechaniczne] takg, e jest w niej mozliwy podglad krzywej reakci.

QOdp.: Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie 2

Cry Zamawiajacy dopuscl odczynmik do fibrynogenu z zakresem pomiarowym przy
plerwszym oznaczeniu co najmniej 1,0 - 5,0 g/l, z mozliwoscig automatycznego
rozcienczenia niewymadgajgcego udziatu osoby obstugujacej analizator?

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 3

Prosimy o doprecyzowanie, czy w podanej ilosci badan na 36 miesiecy w kalkulacji
cenowej do oferty ujete sg badania kentrolne?

Odp.: Podane ilosci badan w ciggu 36 miesiecy nie uwzgledniajqa wykonywanych
kontroli i kalibracji.

Pytanie 4

Prosimy o doprecyzowanie zapisu o wykonywaniu oznaczen kontrolnych w zab Nr 1 do
zaproszenia, tabela nr 1, pozycja osocza kantrolne, zapis: codziennie, naprzemiennie na

2 poziomach" - czy oznacza to, ze Zamawiajacy wykonuje oznaczenia kontrolne
codziennie na 1 z 2 poziomow naprzemisnnie?

Odp.: Tak.

Pytanie 5

Czy Zamawiajacy wymaga, aby odczynniki do FT, APTT, Fibrynogenu i TT byly
zaolerowane w lakich ilosciach, klore zapewnig wykonanie wskazanej ilosci badan 2
uwzglednieniem stabilnosci odczynnika na pokladzie? Wyrazenie zgody spowoduje
zmiang wymaagan zawartych w punktach: 15, 16, 17 tabeli w zal. Nr 2 do zaproszenia,
ktare w aobecnym ksztatcie sg dla Zamawiajacego niekorzystne.

Odp.: Zamawiajacy wymaga aby wszystkie odczynniki i materialy zuitywalne
byly zaoferowane w takich ilosciach, ktore zapewniaja wykonanie wskazanej



ilosci badan z uwzglednieniem stabilnosci na pokladzie. Wspomniane zapisy
pozostaja bez zmian.

Pytanie 6

Czy Zamawiajacy wymaga, aby analizator posiadal funkeje detekcii poziomu prébek |
odczynnikow, co jest jednoznaczne z automatycznym kantrolowaniem poziomu probek i
odezynnikow na pokladzie?

Odp.: Analizator ma posiadac funkcje detekcji poziomu probek i odczynnikéw, a
w przypadku odczynnikéw podawac ich objetosc podczas pracy.

Pytanie 7

Czy Zamawiajacy wymaga, aby analizator posiadat menu w j. polski, ktére jest
standardem na polskim rynku?

Odp.: Zamawiajacy nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie 8

Czy Zamawiajgcy wymaga analizatora, ktéry pozwala na doladowywanie odczynnikdw |
probek bez przerywania pracy analizatora?

Odp.: Zamawiajacy nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie 9

Czy Zamawiajgey wymaga analizalora, ktorego system dozowania nie wymaga wymiany
podzespotow przez personel laboratorium?

Odp.: Zamawiajgcy nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie 10
Lzy Zamawiajacy wymaga odczynnika do  PT  nie zawierajgcego  substancji
kancerogennych?

Odp.: Zamawiajacy wymaga aby wszystkie zaoferowane odczynniki byly
dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej oraz Rzeczypospolitej
Polskiej | posiadaly wazne karty charakterystyk

Pytanie 11
Czy Zamawiajacy wymaga analizatora nie wymagajacego wymiany zradia swiatia?
Odp.: Zamawiajacy nie wymaga ale dopuszcza.
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