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dot.: zmiany tresci siwz w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawe i instalacje urzadzen na potrzeby centralnej
sterylizatorni Szpitala Specjalistycznego Choréb Ptuc ,,Odrodzenie” w Zakopanem

Dziatajac w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ustawa, w wyniku odpowiedzi
na pytania z dnia 13.09.2019 r. Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia (siwz) w sposob nastepujacy :

Pakiet nr 1

1. Myjnia ultradzwiekowa:

- w pkt 1.15 tabeli (zat. nr 1 do siwz) dopuszcza sie urzadzenie zasilane elektrycznie
jednofazowe 230V/50Hz o mocy zasilania maksimum 2,8 kW

2. Myjnia narzedziowa:

- w pkt 2.27 tabeli (zat. nr 1 do siwz) dopuszcza sie oswietlenie wnetrza komory jednolitym
Swiattem zapewniajacym najlepszg widoczno$¢ wnetrza komory podczas procesu, z
sygnalizacjq standéw urzadzenia kolorowymi kontrolkami na panelach sterowania po obu
stronach

- w pkt 2.30 tabeli (zat. nr 1 do siwz) dopuszcza sie serwisowy program diagnostyczny
dostepny z poziomu sterownika urzadzenia i online poprzez dostep internetowy

- w pkt 2.33 tabeli (zat. nr 1 do siwz) dopuszcza sie wytaczniki awaryjne zlokalizowane obok
urzadzenia po obu stronach urzadzenia w miejscach z najlepszym dostepem personelu, co jest
rozwigzaniem alternatywnym i spetniajacym wymagang funkcje

- w pkt 2.38 tabeli (zat. nr 1 do siwz) dopuszcza sie wozek transportowy bez mozliwosci
magazynowania dodatkowego woézka wsadowego na dolnym poziomie

Ponadto zmiana tresci siwz zostaje dokonana w zakresie postanowien § 6 ust. 2 lit. b)-d)
projektu umowy, ktére otrzymuja brzmienie:
b) 0,2 % jednostkowego wynagrodzenia brutto wadliwego urzgdzenia, wskazanego
w formularzu oferty, stanowigcego zat. nr 3 do umowy, za kazdy dzienn zwtoki wymiany
lub usuniecia wad ponad terminy wynikajgce z umowy;
c) za kazda godzine zwtoki w przystapieniu do usuniecia awarii w odniesieniu do terminéw
ustalonych odpowiednio w § 5 ust.9, w wysokosci 0,02% jednostkowego wynagrodzenia
brutto wadliwego urzgdzenia, wskazanego w formularzu oferty, stanowigcego zat. nr 3
do umowy;
d) 0,2 % jednostkowego wynagrodzenia brutto wadliwego urzadzenia, wskazanego
w formularzu oferty, stanowigcego zat. nr 3 do umowy za kazdy dzien zwloki w
przekroczeniu terminu wstawienia sprzetu zastepczego o parametrach nie gorszych niz
urzadzenie/a stanowigce przedmiot umowy;

Pozostate warunki siwz pozostajg bez zmian.
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